
自分でNPPVを 
開始できる 

NPPVの適応が 
判断できる 

NPPVの中止・離脱 
の判断が出来る 

患者に説明が 
できる 

患者 
アセスメント 
ができる 

エビデンス 
NPPV副作用 
が言える 

NPPVの禁忌 
言える 

初期設定 
ができる 

設定変更 
ができる 

自発呼吸 
バックアップ換気 

モード 
 CPAP/Bilevel 

陽圧換気 
PEEP.PS FRC 

機械の操作ができる 

バイタルサイン 

モニタリング 
グラフィック 

マスクフィッティングができる/評価できる 

リークの理解 
意図するリーク 
意図しないリーク 

自発呼吸との 
同調 

皮膚の評価 適切なマスクの 
選択 

環境 
設備 
スタッフ 

NPPVに必要な 
備品・物品 

回路構成 
マスクの構造 
（呼気ポート） 

マスクの種類 

Goal 
WS終了後 
の状態 

NPPV 20150705 インストラクタートレーニングにて 

トラブル 
シューティング アラーム 

挿管人工呼吸 

呼吸生理 

呼吸生理 
 人工呼吸中 

呼吸生理 
 自発呼吸中 

人工呼吸 

病態の理解 
 （COPD,心不全など） 

血ガス 


